Ekonomik Hasta Karyolası 

Ekonomik hasta yatağı dual motoru bulunan ve elektrik ile hareket edebilen bir yatak çeşididir. Hasta 
yatakları modelleri arasındaki en uygun fiyatlarda olan bu model aynı zamanda kaliteli de bir 
modeldir. Felçli ve yatalak hastanız var ise normal yataklar yerine daha uygun fiyatlarla hastanızı 
ekonomik hasta karyolasında yatırabilirsiniz. Ekonomik hasta karyolasında yatan hastanın tedavi 
süreci daha sağlıklı olacaktır. Ekonomik hasta karyolası dual motoru sayesinde baş ve ayak kısmını 
hareket ettirmektedir. Bu hareket sonucu hasta sabit bir şekilde yatmaktan kurtulur ve yatak 
üzerinde temel ihtiyaçlarını karşılayabilir. Hasta yatağının hareket etmesi en önemli özelliğidir ve bu 
özellik onu normal yataklardan ayrı bir yere koyar. 

Ekonomik hasta karyolası dual motorunun olmasının yanı sıra yan korkuluk ve başlıklara da sahiptir 
Bu modelin yan korkuluk ve başlıkları demirden yapılmaktadır. Yan korkuluk ve başlıklar kolayca 
sökülüp takılabilme özelliğine sahiptir. Aynı zamanda yan korkuluk ve başlıkları silebilir ve hastanızı 
bulaşıcı hastalıklardan koruyabilirsiniz. Ekonomik hasta karyolasının şiltesi dört parçalıdır ve 
ortopediktir. Bu dört parçalı şilteyi karyolayla beraber ücretsiz hizmetinize sunuyoruz. Şiltenin dört 
parça olmasının sebebi hastanın yatak üzerinde rahat bir şekilde hareket etmesine olanak sağlaması 
içindir. Bu hasta karyolasında ayrıca serum askılığı takma bölümü bulunur ve bu bölüm karyolanın 
dört tarafında da bulunur. Serum askılığını da ayrıca ücretsiz olarak hizmetinize sunarız. 

Ekonomik hasta karyolası yüz kilo ve altındaki hastalar için ideal bir yatak çeşididir. Eğer hastanız daha 
yüksek kiloda ise daha farklı modelleri tercih etmeniz gerekir. Oldukça düşük bir bütçeyle yatalak 
hastanızı ekonomik hasta yatakları sayesinde daha sağlıklı bir şekilde yatırabilirsiniz. Hareket 
özelliğine sahip olması sonucu hem hastanız hem de siz hastayla ilgilenen kişiler için daha kolay bir 
yatak çeşididir. 



